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Tabelle 1: Oberflächenwiderstand an einer Kunststof fplatte und einem Spiralsiebabschnitt 
Auftraggeber: Württembergische Spiralsiebfabrik    Datum:  16.10.2012 

Auftrag Nr.:  E-0254-TT-12       Prüfklima:  23 ± 1°C / 25 ± 5 % r.F. 

Prüfgerät: Tera Ohmmeter 6206, Firma Eltex 
Punktelektroden nach DIN EN 61340-5-1: Durchmesser 63 mm, Gewicht 2,25 kg 
Abstand der Elektroden:  200 mm bei Muster A bzw. 150 mm bei Muster B (Mittelpunkt-Mittelpunkt) 
Messspannung: 100 V 

 

Merkmal Prüfbe- 
dingungen 

Kenn- 
wert 

Einheit A 
Spiralsieb 

schwarze Ränder 

B 
Kunststoffplatte 

Oberflächenwiderstand 
DIN EN 1149-1 

Seite 1 n=4 x  Ohm 2,1 · 1011 4,3 · 109 

Seite 2 n=3 x  Ohm 1,8 · 1011 5,7 · 109 

Seite: Ober bzw. Unterseite 


